ΕΡΓΟ : « Εργασίες επανεγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του Ακτινολογικού Μηχανήματος …………………………… στο Κέντρο Υγείας ……………………………….»

Τεχνικές Προδιαγραφές – Αναλυτική περιγραφή Έργου
 ΓΕΝΙΚΑ :

1. [bookmark: _Hlk177112554]Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει λάβει γνώση, της λειτουργικής κατάστασης του Ακτινολογικού μηχανήματος, του χώρου όπου είναι προσωρινά αποθηκευμένο στο εκάστοτε Κέντρο Υγείας, καθώς στα συγκεκριμένα Κέντρα Υγείας θα υλοποιούνται ταυτόχρονα έργα ενεργειακής αναβάθμισης.
2. Να παραδώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, το οποίο για το στάδιο της επανεγκατάστασης τις πέντε (5) ημέρες και το στάδιο επαναλειτουργίας (μετά και τους τελικούς ελέγχους από ακτινοφυσικό) τις δέκα (10) ημέρες.
3. Για όλες τις εργασίες η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί δικό της προσωπικό και μέσα (οχήματα, εργαλεία, κλπ), χωρίς να απασχολεί προσωπικό του Κέντρου Υγείας (π.χ. εσωτερικές μεταφορές εξοπλισμού κλπ).
4. Η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας – ασφάλειας του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί. Το Κέντρο Υγείας ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου, που οφείλεται σε αμέλεια, λάθος πρακτική ή λάθος ενέργεια του προσωπικού της Αναδόχου. Όλες οι εργασίες θα επιβλέπονται υποχρεωτικά από Μηχανικό της Αναδόχου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
5.  Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται (εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή), στην κατάθεση σχεδίου του ηλεκτρολογικού πίνακα καθώς και των ηλεκτρολογικών απαιτήσεων του ακτινολογικού μηχανήματος σύμφωνα με το service manual του κατασκευαστικού οίκου.
6. [bookmark: _Hlk177112973][bookmark: _GoBack]Οι εργασίες επανεγκατάστασης και επαναλειτουργίας θα πραγματοποιούνται με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και οργάνων από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς.
7. Η Ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει προσωπικό  με  σχετικές νόμιμες άδειες,  αποδεδειγμένη  εμπειρία  και εκπαίδευση  από τον κατασκευαστικό οίκο στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Απαιτείται επί ποινή απόρριψης,  η κατάθεση  των πιστοποιητικών εκπαίδευσης  που παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε τεχνικούς που παρακολουθούν τις εκπαιδεύσεις.
8. Η Ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης :
· Πιστοποίηση Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
· ISO 13485:2016 για την «διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
· Πιστοποίηση σύμφωνα με την Υ.Α. 1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 
· Σχετικές Βεβαιώσεις ότι είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.
· Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
· Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 «συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία». 
· Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 για την «διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών».
9. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλαμβάνει αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλους τους όρους, επί ποινή αποκλεισμού. 

  ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  -  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Μετά την επανεγκατάσταση να πραγματοποιηθούν εργασίες προληπτικής συντήρησης ως κάτωθι:
· Έλεγχος ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών, γειώσεων κ.λ.π.
· Τον έλεγχο ικανότητος λειτουργίας και καλής αποδόσεως εντός των εργοστασιακών προδιαγραφών.
· Πλήρης έλεγχος όλων των μονάδων/καρτών του συστήματος. Λήψη και διερεύνηση διαγνωστικών αρχείων για εντοπισμό δυσλειτουργούντων, ή και ελαττωματικών ανταλλακτικών.
· Απομάκρυνση σκόνης εσωτερικά και εξωτερικά.
· Έλεγχος, και εφόσον χρειαστεί ρύθμιση των τάσεων των τροφοδοτικών των συστημάτων.
· Έλεγχος της ποιότητας εικόνας. Επαληθεύσεις εργοστασιακών τιμών και ρυθμίσεις εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση. 
· Έλεγχος επικέντρωσης και καθετότητας ακτινοβολίας
· Τον ποιοτικό έλεγχο (ρύθμιση KV, mA, δόση ακτινοβολίας κ.τ.λ.)
· Την συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων ή αναλωσίμων του συστήματος
· Έλεγχος μηχανολογικών τμημάτων και λιπάνσεις όπου ενδείκνυται.
· Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας φρένων.

2. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης κατά την επανεγκατάσταση ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος αποκατάστασή της χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
3. Για όλες τις παραπάνω εργασίες, που αφορούν στην επανεγκατάσταση και επαναλειτουργία του Ακτινολογικού Μηχανήματος να δοθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης για τρεις (3) μήνες.
4. Η Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών επανεγκατάστασης, να πραγματοποιήσει έλεγχο Ηλεκτρικής Ασφάλειας και να εκδώσει αντίστοιχο πιστοποιητικό. Να κατατεθεί το σχετικό Πιστοποιητικό Διακρίβωσης του οργάνου μέτρησης Ηλεκτρικής Ασφάλειας.
5. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι διακριβωμένες και τα σχετικά φύλλα διακρίβωσης να είναι σε ισχύ και  να κατατεθούν.
6. Η ανάδοχος εταιρεία να καταθέσει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο  για το συγκεκριμένο μοντέλο του μηχανήματος  που περιγράφεται, για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης, επί ποινή απόρριψης.


